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Rapporto di prova n° 22LA01043 !
del Ao s

Laboratorio cantonale
10 6500 Bellinzona.
22LA01043
Comune di Coldrerio - Servizio Acqua Potabile
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio Tl
Descrizione campione: Acqua in rete Data prelievo: 22.03.2022
Data accettazione: 22.03.2022
Punto di prelievo: Uscita sgrbatoio (acque miscelate) - Data inizio analisi: 22.03.2022
ol eno Data fine analisi:  23.03.2022
Prelievo eseguito da: Cliente /4
N° Ordine Tariffa Condizioni Netto
22-001005 Vedi tariffario Vedi Condizioni generali CHF 163.35 IVA esclusa Seguira fattura
Analisi
Descrizione Metodo Risultato Unita di misura
Metabolita Clorotalonil R417888 SOP-LAB192 0.033 ug/l
Metabolita Clorotalonil R471811 SOP-LAB192 0.236 ug/l
Metabolita Ctorotalonil SYN507900 SOP-LAB192 < 0.025 ug/l
Giudizio:

Il tenore del metabolita del clorotalonil R471811 misurato & superiore a 0.1 pg/L. A causa della seconda decisione incidentale del Tribunale
amministrativo federale sul ricorso di Syngenta Agro AG nel caso clorotalonil, dal 18.02.2021 e fino alla decisione principale, non & piu possibile
esprimere alcun giudizio legale sui suoi metaboliti.
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Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nelta sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottopostofi a prova, cosi come ricevutofi o campionato/i
Esso non pub servire a scopo di pubblicita o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici, La riproduzione parziale & vietata.
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